TEKNİK ŞARTNEMENİN  DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan  mevzuat   çerçevesinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği sağlayacak ve belli bir marka, model patent menşei kaynak veya ürün belirtmeyen, mümkün olduğunca en fazla katılımı sağlayacak (enaz üç marka/firmanın iştirak edebileceği) şekilde hazırlanması,

2- Alınacak Tıbbı cihaz ve Demirbaşlarda marka ve model belirtilmemesi başka firmaların girmesine engel olunmaması daha sonra alınacak sarf ürünlerinde tek firmaya bağlı alınmaması için kapalı sistem olmamasına dikkat edilmelidir.

3- Tıbbi cihaz kabul edilen ürünlerde SB.onaylı UBB Kaydı bulunmalıdır

4- Alınacak ürünün dışında teknik şartnamede firmalardan  farklı şeyler istenmemesi

5- Kit alımlarında test sayısını gösterir ml cinsinden miktarlarını firmalar tekliflerinde belirtilecektir ibaresi bulunmalı.
6- Tıbbı Cihazlarda aranan ürün  özellikler net bir şekilde ifade edilmeli, 

7- Demo yapılacak ürünlerde demo yapılacak yer ve uygulama şartları teknik şartnamede açıkca belirtilmeli

8- Teknik şartnamede istenecek özellikler kesinlikle firma ve üretici firma tarafından kanıtlanacak özellikler olmalı.Muğlak ifadeler kullanılmamalıdır.

9- Tıbbi cihaz ve demirbaşlarda garanti şartları fabrikasyon ve imalat hatalarına karşı iki ( 2 ) yıl, sonraki on yıl içinde ücreti karşılığında yedek parça ve servis imkanı verecek şekilde garantili olmalı.
10- Teknik şartnamelerde tercih nedeni gibi ifadelere yer verilmemeli.

11- Teknik Şartnameler en az üç imza ve kaşeli olacak şekilde hazırlanmalı

12- Teknik şartnamelere cevap belgelendirilmelidir. Belgeler firma taahütü şeklinde olmamalı.Üretici firmalar tarafından belgelendirilmiş olmalı
13- Firmalar teknik Şartnameye cevap verirken Şartname dışına çıktıkları kendilerine göre cevap verdikleri görülmüştür bu durumlara sebep verilmemeli.
14- Teknik Şartnamede  yazılan hususlar ile alınacak ürün birebir uyumlu olmalı

15- Şartnameler hazırlanırken ,Firma ihtirazlarından kaynaklanan ihale iptallerine neden olarak kamu zararı doğurmamalı
16- Şartnamelerde birbiriyle tezat taşıyan maddeler bulunmamalı

17- Şartnamelerde alınacak ürün hakkında Kliniğimiz tarafından denenip karar verilecektir ibaresi bulunmalı
18- Ölçü ve miktar belirtilen ürünlerde ambalaj şekli itibariyle tek firma işaret edilmemeli,ölçü ve miktarlara opsiyon konularak veya en az – en çok gibi değer yazılarak diğer katılımcılarında girmesi sağlanmalı.
19- Etken madde verilen ürünlerin tek katılımcıyı işaret etmemeli,aynı özellikte birçok etken madde ismi verilmeli veya etken madde ismi verilmeyerek işlem yapılacak yerin özelliklerine uygun madde tarifi yapılmalı.
20- idari şartnamede olması gereken hususlar teknik şartnamede belirtilmemeli.Ürün özellikleri  tamamıyla yansıtılmalı satın alma ve Muayene aşamalarında Komisyonlar teredute düşürülmemelidir.

